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Xitznlk 

.UkHd podttarry czaau 
CztatQ^eiomlarz automstyczny 
typ pFL-30 
'« acHafflat aontaloivy 



SC-5843^3 

80-5643-484 

• 

SO-5843-485 



GH-5843-478 




Rya 2 Plyte przsdnla 1 tylr.a 
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Rola orgsn^w tterowania pracf przyrx^du przadataivlonycb 

n«'ryt''8"/ 

r 81Et - klawlaz wlfeznlka naplaeia alaclowago.kluwUz 

wcilnlaty - ivlfczona naplaclo alaelowe .klavriaz wycienicty- 
wylaczona naplfcie aieclowa 

2 10 Hz - 10 MHz^ 1 ina • 100 a • przalQcznlk klaiylszowy 
wapdlzaletny alutgoy dot 

- wybbru. ezasu otwarcia brankl przy poaiarza czaatotllroacl 
'/ klawlaz prza^acznlka 4 wyelaniaty/ 

- wyboru czaatotliwoJcl vrzorc^aj ,ktdr^ rlicza llcrnlk przy 
taatowantu przyrzfdu Alawiaz przal|cznlka 4 wcianlfty/ 

3 AUT • przatacznlk aluifcy do wybleranla rfcznago lub 
****^**y®**'* 9 ® _Pi* 2 alfCzanla zakrasu poriarowego p^^zyrr^du 
Przalfcznlk tan.jaat aapd2zeletny z przalf czniklen 2 
kXawiBz wclfnlfty - przyrz^d am eutpi^atycznie »?ybiar« 

; . wlaiciwy poniaro»*y /przaJpcTnik 

' ^ t®l< ^'Y v'ypalnia- 

, Pol* odczytowecjo mleacllo alf w 

przadziale 08000 - 2S999 
. - ' vvcllnifcia klaivloza A'.'T powduja lata- 

■ wiania przalfcznikdw 2 w pozyeji v/ycl- 
^ * anlftaj 

klfwiaz Myclanlaty » noza on znalaic ala w pozyeji wycllnia^ f 

rfaplaro po wci<ni?clu jadnago z j 

klawlazy przalfcznika 2 **ozycja wyclinlataf 
l<lawltza 3 lnformuia,±a zakraay pomisrowa 
nalaZy zmlariiai rfcznla poalugujac alp 
przalacznikian 2 

i. Kontrola/poaiar «>. przalacznik dnuatanowy niazalaZny aluZfcy 

do uatawlania funkcjl przyrzadu 
klawlaz welinlaty - kontrola,licznik zlicza Impulay o czfato- 

' tliwoiel wzorcQwaJ m tak dobranym odcinku 
czaau Zeby uzyaka^ wypalnlenla pola odezy- 
towago 10000 Wybdr czaatotllwoaci wzorco- 
**ej 1 czaau otwarcla bramki dokonuja ala 
^fcznla przalacznlkian 2 Przy kontroli 
przalacznik 3 znajduja ala a pozycjl 
wyclanlatoj 

klawlaz wyclanlpty — poaiar Przyrzpd ciarzy czaatotllwoZ^ 

• * , * 

naplacia doprowadzonago bo gnlazda 
aajiclowago 5 Zakre,a poalarowy aoZa 

ft 
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by6 ^wybiarany •utomatyoznle jdy wci(- 

, nifty jest klawlsz 3 Motna wybrad 
rfcznia zakres poniarcmy wolakajfc 
Jeden z klswlozy przalfcznlka 2 

S.weo^IE - gniazdo BNC - sluty do przylfczanla kabla doprowa- 
dza^cago naplfcla«kt6rego czfstotXlwoa6 chcaay z«larzy6 

6 ^^^-dwlacania ivakainika oznaoza otwarcla braakl 

7 - flwlacenle wakainike inforauja.ta naatfpl2o przapalnianla 
llcznlka Wynlk poaiaru nla no±a by6 odezytany wproat z pola 
odczytowago 1 wakainika Jadnoatek 

Zaapdl wakainlkdn cyfrowych wyawlatla jfcyeh nyrilk poaiaru 
lub taatu kontrolnago 

9 kHz«Hz •> dwiacanla wakainlka obok jadnsgo z napladw inforaiuja 

o jadnoatca wyniku wyawiatlanago na polu wakainlkdw cyfrovryoh 8 
,0 WY 10 MHz - Gniazdo Bi^C,do ktdrago doprowadzona jaat napifola 
z wzorcowego ganaratora wawnftrznogo 10 MHz Naplfcia to 'jaat 
falf proatokftnf o pozlonach napifola atandardu TTL 

8 

LI WY START ORUKARKI •• Gnlazdo BNC, do ktdrago doprowadzona af 
Sf Inpulsy Inforaacyjna o zakofLozanlu ayklu poalarowago 
/atandard TTL/ Stan loglozny "O* inforauj»,ta aotna korzyatai 
z inforaacj'i o wyniku pcnlaru Stan loglozny “I" Inforauja, . ‘ . 
la aktualnla trwa poaiar V^kalnlk' cyfrowy wyiwlafla wynlk 
z poprzadnlago poaiaru 



It WE - Gnlazdo BNC, do ktdrago doprowadza aif lapulay InlcjujQoa 
cykl poalarowy Inpulay starujfca powlnny ala6 pozloay w 
atandardzla TTL Przyrzfd jaat atarowany iapulaaal podawanyai 
na gnlazdo wtady g^y klawiaz przalfcznlka Jaat wolinlfty ' 
/pozycja ZEWN/. Uruchoalanla eyklu poalarowago dokonuja zboeza 
lapulau /przajlcle "1" - "0“ / pod warunklaa, la ujawnl alf 



I 

i.' * 

^4 oprawka wkzadkl tQpikoweJ eparaturowa'j 

16 Gniazdo 25 kontaktowe Na gnlazdo wyprowadzona jaat lnforaa» 
Cja 0 wartolci wyniku poaiaru /plfd cyfr rdwnolagla w kodzla 
dw6jkowo-dzleslf tnyn OCO/,o pozycjl kropkl dziaalftnaj 



ono po zakoAczanlu poprzadnlago eyklu poalarowago • 

) Gnlazdo laboratoryjne przylfczona doaaay alaktryeznaj 
pr!!^rzfdu 



■ - : -A 
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Aod 1 z 3^ KRl z»2#C2on« - to z««tyk A w 8t»ni*-J-,n w Btanle 
•0"; W12 zotyczone - to zottyk 0 w strnla “l",A w atenie "O" ; 
Bpok. kropkl -zastyk Aw stenle -0",3 w'atanio -C V.Jednoatco 
' Hz- zaatyk C nr atania -1-*J kHz - zeotyk C w atania “CVoraz 
zalatnlanlu przapalnlanie /zastyk 0 w atania "I*/ 

16 STERWiANIE BR.V^KI • Przalflcznlk aiuifcy do wyborn rodzajti 
atarowanla rozpocr^clan cyklu pomlarowago 

kltwlaz w pozyeji 2EW4 Arclini?ty / - przajjcla za atanu "l" 
na "0* powoduja uruchooianla poolaru 

klawlaz w pozycji WE\W /wyciinlfty / - uruchonlania kolajnago 
poaiaru odbywa aig autoaatycznia Odatfp aigdzy kolajnynl ponle- 
raal wynoal 0,5 at. 

17 Sznur aiaciowy 



.2 Przaznaczania przyrzfdu - ■ 

CzgatolcioBlarz autonatyezny typ PFL-30 Jaat przyrzfdaa 
laboratoryjnyn przaznaezonya do eyfrowago poaiaru wartolcl 
ozgatotliwolci naplfciowyeh przabiagdw alnuaoldalnyeh 
Zakraa aiarzonych czfatotliwolcl zawlara alf od IMz - so MHz f 

przy ezuSoicl naplgeioaaj wy^^ela wynpazfcoj 60 av Przyrzfd [ 

uao^lala praeg z rfeznya lub autoaatyeznya wyf^aa zakraau [ 
Przyrzgd poaiada gnlatdo do rdamolaglago przakaayarania infor- p 
aacjl o wartodel zalarzonaj ezfatotll«*olei | 

' 3 I 



Do ozfatoieioaiarza autoaatycznago typ PFL-30 jako «»ypoaalania | 
dodatkowadolfczona agt 

- kabal polaczanlowy koncantryczny z atykaal BMC na obo ( 

kodcach 

- wtyk 25 kontaktor/y "Eltra“ typ 871 025 

- wkladka topikowa aparatowa typ WTAT 0,31SA 

- wkladka topikowa aparatowa typ V.TAT 0,63A 

4 1 Zakraa czaatotliwoaci mlarzonaj IHz . 50f*Hz 

4 2 Pojamnoac llcznika lo'’ - 1 /pl^d cyfr/ j 

4 3 Haplfcte wejaciowe aimiooldalno n.lr^ 50a’' \ 

i 

^•x W-/ y 
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1 Mlv/ 30 pF 
ioO kf / 30 pF 

10 MHz 

lO”* /dob« 



4 IttptdaneJ* Mejioiowa 
dls naplfcla najicio^go 

. U vi«j40«2V 

dla naplfcla’ vMjiciowago 
U wj > 0,2V 

5 iVanrtftrzny -oacylator kwarcowy 

czfatotliv/oaci . . 

atabilnoa^ czfttotllwo^ci 
zalana czfatotliv/oaci przy 
zalanie taiaparatury ot,oczania 
I* zakraaie +5°C ^ +40^C 

% S Uchyb poBtiaru 

przy autoaatycznyn tvyborza 

podzakraau uchyb oaeylatora na 

najnniaj znaozQceJ dekadzla 

przy rt'cznya vryborza podzakraau uchyb oaeylatora 42n«10 

na oatatnln mlajacu 
iwlloC^ oyfr przapalnlanla 
F^-cz^totIlwo{6 alarzona 
w Hz 



6,10 



.-5 



E’ 



Znlcjacja t powtarzania pooiarut 

• \ 

autoratyezna - przalagznik 16 w pozycji WEWN Odatfp alfdzy 

kolajnynl ponlaranl wynoai okoto 0^6 a " 
inpulaaai podawanynl na gnlazdo 12 - przalacznlk 16 w pozy- 

c^l ZEWN Pooler In-lojowany jaat x» Doaanoia 
zniany z "1” na “O* Inpul ay wg atandardu 
TTL 



4 b 
4 9 

► 

[• ■ 



Wybiarania podzakraadw i autonatyozna lub rQczna 
Rdwnolagle przakazyvranio Informacjl ponlarowaj 
r/azyatkla aygnaly wg atandardu TTL ObelgZalnoai wyjad 
- Nout • 5 

Przeaylania inforracjli 

% 

491 Stan licznlka /gnlazdo 15/ 

Plfc cyfr rdwnolegle w kodzla dwdjkowo - dziaaietn^ 
OCO /0-4-2-1/ 

492 Pozyoja kropki dzleal^tnaj w kodzla 1 z 3/atykl AB 

✓ 

gnlazda 15/ . 

4 9 2 Oadnoatka ponlaroivo /Hz lub kHz/ Jednobltowo 
/atyk C gnlazda 15/ 
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H* - C »*0“ 
kHz - C ■"!* 

4 

4. 10“, 8ygn«l zakortcsenla pomiaru /atart drukarakl - gniezdo 11/ 
Pozloa m. 

W czaala tnwania pomlaru - aygnal na pozlonia "1" 
Zakortozartia poalaru - przejdcia *1^ - -C“ 

Sygnal-tn»e na pozlonia "0" do chnlll wyzwolanla kolejragcK 
poolarv f 

ObclyZalnoid. tvy^icia Hout«5 

4 11 tTyuvalanlo zawnftrzne pomlaru 
Syghel o pozlonach TTL 

Poalar inlejowany jaat w nonencia ztniany atanu sygnelM 
*1" - “0“ Pomlar- zoatanla zapoczf tkowany Jeiall zoatal 
ukof^ozony ponlar pdprzadni Min Inal ny czaa trtvanio ujamnogo|| 

• lapulau vfyzwalajQcago ,riaO,l ua 
V7nofzona obciftalnoid M in»2 



4 12 ZaJtroa tanparat«ry pracy 

4 13 * Naplfcla zaallaj^ce 

4 14 Pobdr nocy 
* 

4 15 rfynlary przyrzfdu 
% 

4 16 Masa przyrzfdu 

4 l7 Zakldconla radlo-alaka^yczna 
1 pola nagnatyoznago 



/przyrzgd nalaly do 
grupy I/4S®C- +40®C 

ilCV,22QV ^lOSJj 50-60HZ 

ok 36 VA 

azar 220 x glfb 300 x 
wya 96 an 

3,1 kp 



pomljalnle aala 

4 18. Czaa pracy nlaogranlezony baz kalibracjl okraao«vyeh 

5 dx a.C(Xi\Ui, ^6uoio*i^ 

5 1 Zasada dzlelanla 

Scheaat Ideowo^blokoiwy czaatoaclomlarza autonatycznago 
typ PFL-30 przadatar/iono na rya 3 

Sygnal wajaclowy ,kt6rago czfatotllnoae akledowaj zniannaj 
chceny zmlerzyd podawany jaat na wajaela wzmacnlacza 
/gnlazdo 0-4/ V/yj4cia wzaaenlacza poprzaz aegnent "Ponlar- 
Kontrola** przalgcznika PI / w pozycjl wyelinlftaj 
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lolfczone Jest x wejiciem branki B2 Po zalfczenlu zaallanla 
iieolcwago pojawlaj^ alf napigcia zaallajflce wszyatkla uklady 
rzyrzydu ft nomancla pojav/ianla alg n'apigcla o cz^atotliwolcl 
zorcowaj 10 MHz "Ukl«d Inlcjacjl pomiaru po wZpczaniu zaaHanla" 
aruja cajty ukiad 1 uruebamla piarwazy cykX ponlarowy/przaXtcx* 
nlk P3 w pozycji waw/ Piarwaza dodatnla zbocza z "Ganaratora 
nzorcowago 10 Mt-tz** uatawia przarzutnlk 01 w .atanla Q« ”1*» 
a tokta 2 opdinlaniam 'ti « 1 ua/<CL ragulowana/ uatawia przarzut- 
nlk D2 w atanla **1" 

Ma wajacla branki 32 podana 8« Impulay z "Ganaratora wzoreowago 
10 MHz” 1 pozlony odpowiadajaca logicznaj Jadynoa na pozoaiala 
dwa wajacla na akutak uatawianla przarzutnika 01 w atan ”1^ 
a przarzutnika 03 w atan "O" W ty» atanla branki Bl.dakedy 
"Oklady podatawy czaau" zaliczaj^ impulay ■'Ganaratora wzoreo- 
wago 10 MHz" ivytv/arzajac na wyjaciach FI - F6 wzorcowa odetnki 
czaau 1 no - 100 s,na wyjaciach 10 MHz - lOO Hz wzorcowa ezfa- 
totliwoaci oraz na wyjaclu Q Impulay w nooantach kehczanla 
aif wzorcowych odclnkdw czaau 1 ma - 100 a Na wajacla branki 
! podana zoatalo rdwniat naplfcle na pozlomla Jadynkl logi- 
cznaj na akutak uatawianla przarzutnika 03 w atan "0" Natrza- 
cia z kolal wajicla bramkl B2 podany zoatal aygnal na.pozionla 
Jadynkl logicznaj z przarzutnika 02 Zbocza tago aygnalu poja- 
wla ale z opdlnianiam 1 ehwlli zmlany atanu przarzutnika 

% 

01 z "0" na "1" A wife braaka 02 zoataja otwarta nlaoo pdlnlaj 
nil 31 Przaz otwartg bfank* 82 impulay z wyjicla "Wznaonlacza" 
podawane a« na wajacla "Licznlka" Przy prucy z autonatyeznym 
wyblaranlam zakraadw aekoja "AUT" przelgoznika PI uatawlona 
powlnna by6 w pozycji wcianlptaj W aomancla gdy lioznlk napal- 
ni elf do atanu 08000 na wyjaolu z "Licznlka* zmlanl alf atan 

4 

)" -"1" KTyjacla Q przarzutnika 04 uatawlona zoataja w atan 1 
btwiarajfc drogf przaz uklad ANO dla impulf^w z wyjaola Q 
Ukladu podatawy czaau* Na wyjiolu ukladu OR pojawl alf Impuls 
wyjtcia ukladu ANO lub z wyjiela ukladu opdinlajfoago g * 
pojawl alf Impula po uplywla 10 a od otwarcla bramkl 81 o lla 
wezaanlaj nla pojmwl alf impuls na wyjacio z "Licznlka* UJomna 
zbocza impulau x wyjaola bramkl OR uatawia przarzutnlk 03 w mtmn, 
ktdry z bramak 81 1 82 W tym aoaenola bramkl zoatajf zaaknlfta 
dla lapuladw za "tMzmaonlacze* i "Ganaratora wzoreowago 10 MHz* 
Stan lloznlkn^ktdry Jaat wynlkiea pomlaru zoataja przapiaany 
do pamlfcl i wy^wlatlony 
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*pul«y poJ«.l«JfC. »i« przy kolajnych tylnych rbocxach breaak 
,z8»owyoh »t zllczana w "Ukladzla starowenla- 1 *»uH do Idan- 
yflkocjl pozycjl kpopkl dzleal^tnej 1 mlana wynlku 

( 2 Opia podataiTOwago acheaatu alektrycznago 

:asadnlczy achaaat Idaowy przedatawiono na rya 8H^043-488 
•okazano na nln reelizacjg ukladowg echamato blokowago /r^ 3/ 
igodnie r opiaan prradatavrionym w punkcle 5 1 "Wzaacnlacz , 

•Uklad podatawowy czaeu" 1 -Licznik* przadatawlono na rya 
3U6843-486 w fornlr blokdw Szczagdlowa achematy Idaowa tych 
,lokdw pokazano na rya SC.5843-483,SB5043-486 1 38-5843-484 

5 2 1 V/zmacnlacz 

Schenat Idaowy wznacnlacza przadatawiono na ryaunku 3C-S843-483 
Jklad znajduje alg na -Plycla llcznlka wziaacnlacza- Skladowa 
eaienna eygnalu z wajacia przaz dwdjnlk R1,R2.C1,C2, przedoataja 
Bi« na ocrsnlcznlk anplitudy zbudowany na tranzyatorach T1.T2- 
Tranzyatory T3 1 T4 pracuj»ca w ukladzla wtdrnikdw unotllwlajg 
Ijzyakanle dulaj rezyatancji wajaclowaj wznacnlacza oraz oalaj 
razyatancjl wyjaciowej zapawntaj*c poprawna warunkl wyatarowanla 
azarokopaanowagd wznacnlacza rdtnlcowago ICl Uklad acalony ICl 
zapawnla atukrotna wzDocnlanla napl^ciowa Z wyjacla /B/ wzmacnla- 
cza ICl aygnol wchodzl'na bazg tranzyatora T6 pracujgoago Jaho 
wtdrnlk. Oloda 01 na za zadanla przaaunlfcla pozlonu naplgcla 
atalego o okolo 2V 

Tranzyatory T6.T7 tworzg uklad Schaltta ze aprzftanlan przy 
ponocy diody 02 Sygnal wajoclowy po wznocnianlu 1 ukaztaltowaniu 
w falg proatokatni w ukladzla Schaltta podawany Jaat na bazf 
tranzyatora T0,kt6ry palnl rol^ wtdrnlke atarujoeago we3<Cla 
braaki 82 /pozycja wyciinlata klawlaza 4/ Funkcjg braaki 82 
apalnla uklaf IC16 ualaazczony na plycla gldwnaj /nogl 1,2, 4, 5, 6/ 
Elaaenty R4,C4,R8.R15 tworz? pftlg ujannago naplfclowago cprzf- • 
2enia zwrotnago dla akladowej atalaj Zadanleo p^tll eprzglanla^ 
zwrotnago Jaat utrzyaanle etalaj wartoici naplgcla atalago na 
bazia tranzyatora T6 Wartold tago naplgcla aolna ragulowad 
potancjomatrao naatawnyn R15 



« 
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e 2 2 Lloznik 

Sohefftt Ideowy lloznlka Jest przedstaniony ns rysunku 
63«5843-484 Uklsd znajduje si? n« "Plycle licznika-wzMscnieczs* 
lapuley z wyjlicia brankl B2 / uklad IC16 nogs 6/ podawane 
na wajicla "wa” llcznlka 

Uk2sdy ICIOI » 2C105 tworzy aaynchroniczny llcznlk azaragowy ^ 
fltnlBalna gdrna cz^totllwoac graniczna zllczania plerwazej 
dakady ’/IClOl/ wynoal 50 ^^Hz Mlnlmalna gdrna cz«atotllwo(^ 
graniczna zllczania naetfpnych dakad /IC102-IC105/ wynoal lOMHz ' 
Z wyjscla dakad Inforaacja o stanle llcznlka podewana ;|aat 
rdwnolagla w katodzla 8*>4»2-l ne uklady paol^cl ICi06»IC110 
Wpiaanla Infornacjl do paal^cl nastfpujs w nomencla zskoiSczanla { 
poalaru Wplsanla odbywa alf w moaancla zmlany atanu "0* o”!* \ 

ne najaclu P Zaplasna w ukladach panlfcl Inforaaoja podav/ana Jaati 
na uklady daUadordw lClll-ICllS,ktdra atarujy wyaiviatlaniaa | 

cyfr w n«onowych laapach .cyfrovrych '.'101-V105 typu^ilxia 
' ny^wlatlanian kropkl dzlaai^ijnaj atarujf aygnaly podawsne na * 
walacla KRl 1 K82 

Na tryjlola N wyprowadzony Jaat bit/ 0 z najbardzlaj znecz«caj \ 
dakady /IClOS/ Przajicla aygnalu za atanu *'i"«‘'0* w czaala |. 

trwanla ponlaru ewladczy o wyatfplaniu przapalnlania llcznlka j 
Na Niyjiola Z wyproiiadzony jaat bit 0 z dakady IC104 PrzaJ^cla \ 

aygnalu za atanu *0"- ”1* w czaala trwanla poalaru, przy j 

autoaatycznya wyb^za zakraau lnforBuja,ta najblliaza zbocza 
kodozyoa kolojn^ braakp czasowf powlnno za koiSczyd cykl poalarowy i 
» 

523 Uklad podatawy ezaau ^ 

Schanat Idaowy jaat przadatawlony na ryaunku SB»5843>485 
Uklad znajduja sl 9 na "Plycla gldwnaj” \ 

Przabiag z ganaratora wzorcowago 10 MHz podany jaat na wajacia 1 
aaynehronlcznago lloznlka zbudowanego z ukladdw 2C1»IC9 Palnl 
on rolg dzialnlka czfatotl Iwoicl wzorcowaj Z kaidaj dakady 
llcznlka /noga 11 ukladu UCY 7490N/ wyprowadzony jaat aygnal 

0 okraala dzlaaifclokrotnla wigkazyn od okrasu ayrnalu wcho- | 

dzfcago na dakadg /noga 14/ 0 zakohczenlu ezaau* trwanla I 

braakl,w ktdraj zllczana ag lapulay aygnalu nlarzonago lnfor~ { 

nuje przajicla za atanu loglczhago 1 na 0 aygnaldiv 'F1-F6 ] 

* 

1 tak po uplywla i 1 na aygnal Fl przachodzl z “1" - "O" 

10 na aygnal F2 przachodzl z "I* - "0* 

100 as aygnal F3 przachodzl z"l“- "0" ■ 
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' - 1 8 tygnel F4 przeohodzl z "1* - "0“ 

■ 10 8 8ygn8]; FS przochodzi z "I” - "0" 

100 8 sygnnt F6 przeohodzl z "I" - "O" 

Osdnoczesnle ri8 wyjsciu Q pojewle 8l« clpg dodatnlch Impuladw 

/"0"-"l"-"0"/ o cznale trnenle ok 1 ua,z ktdrych katdy przypo- 
rzodkovjany Jest ujemnemu zboczu /**l*-*0*'/ na nodzo 11 ukladdw 
1C4-IC9 Zboczs ts odpowladajQ ehwllon zekortczenla ozeau trwanie 
braaek 

% 

I 

524 Uklad atarowanla 

Schenat ukladu atarowanla przedatawlono na ryaunku "Czfatoaciomlarz 

BUto^atyczny typ PFL-30 * nr SH«6843>486 

Uklad znajduja aif na plycle gldwnej i 

PoniZaj znajduja ai? opla pracy. ukladu 8tv°***ni* Pf*zy poalarze 

czfBtotllwoecl przablegu podahago na gnlazdo V/BO^ZE Alawlaz’ 

4»v/yclanl(ty / przy automatycznyn wyborza zakraau AlB^laz 3,AUT. 

• wclenlfty/ 1 wawn^trznyn etarowanlu brankl Al*wlaz 16*wyel* 
inlfty/ Po zalfczanlu przyrzydu do alacl zaallaj^caj AIa*«l*z 1 
wclanifty/ naettpuje zaallanle wazyatklch ukliddw.Pojairlanla alf •' 
naplgcla o cz^atotllwoScl wzorcowaj 10 MHz na nd±ce 8 ukladu . , 
IC28 powoduja poprzaz uklad dadakcyjny wprowadzanla tranryatora 
Ti w atan naaycanla Ujaane zbocza z kplektora tranzyatora T1 
uruchaala uklad przarzutnlka abnoatabllnago ^/2 IC21 /nogaQ/ 
Ganaruja on lapula kaaujpcy /K1,K/ uklad Lloznlka ,Podatawy ozaau, 
lleznik ZC20*przarzutnlk IC19(IC26 1 ^/2 ZC30 Czaa trwanla Inpul- 
%u wynoai okolo 0,3 a lapula zanij^ey uatawla atan loglozny ”l* 
nff nodza 4«B,10 ukladu 1C16 oraz atan loglozny ”0* na nodza 2^9 
ukladu ZC16 Oadnooza^nia zadwlaea alf dloda 04. Inforaujgea o 
rozpoozfolu cyklu poalarowago 

Po zakorfczanlu alg lapulau zarujgcago plerwaza dddatnla zbooza 
przablegu z ganaratora wzorcowago 10 MHz /noga 8 ukladu 1028/ 
ypowoduja zalang atanu przarzutnlka 0 /noga 11 ukladu 1010/ ■ 

Na nodza 9 ukladu IC16 zalanla alf atan loglozny z *0* na *1* - • 

fl tya aomancle uklad braakujgoy /IC16 nogl 8,9,10,12,13/ nazwany 
na achanaola blokowya ayabolan 81 zoataja otwarty Przapuazeza on 
lapulay z ganaratora wzorcowago lOHHz no wa'jaola "wa" Ukladu 
podatawy czaau Oadnoczadnle dodotnla zbocza z nogl 9 ukladu 
ZC19 podana na nogf 5 ukladu 7022 uruchanlo przarzutnlk morioatabll- 
ny 



ft 



- 18 - 

KoAcotwft zboezft /dod»tni«/ inpulsu z wyjlcift ukladu ICZ2 
/nags 1/ o czaalt triwanla ragulowanya potancjonatram T20 

• I, 

n zakraaia 1-3 us zmlanla atan przerzutnlka IC30 
Stan logiczny “i" z nogl 9 ukladu lCt90 p<moduJa otr>arcis 
ukladu braakujfcago /IC16 nogl 1,2,4,5«6/ oznaczonago na 
achamacia blok^ivya eyiabolan 02,dls iDpuladn ze wznacnlscza ! 

naplf ela pneablagu- alarzonago ( 

lopulsy ta przadoataig alf na nejacla V.‘E llcznlka Lleznlk 
zlloza Inpulay o ezfatotlinoicl przablegu nlerzonego Uklad 
"Podatavry czaau” zlicza impulay o czoatotllwo£ci wzorcovraj | 

10 MHz Gdy lleznlk napalnl alft do atanu 8000 v/ purkcie 2 
pojawl aif atan Xoglczny “1 “ Zmlana atanu lorlcrnapo "0" - "l” ! 

apowoduja uatawlonla przerzutnika iClS w przaclvmy atan | 

/atan logiczny "I* na nodza 8 1 nodza 2 brarnTti IC17/ r? ty» ata» | 
nla branka IC17 /nogi 1,2«3/ jaat przygotc 1 ^ana na przapuozczanial 
iBpulau/ impule •*0“»*1"»*'0“ o czaala t mania okolo I' ua/ z ' 

aryjSoia Q Ukladu podatewy czaau L’Jenna z^dczo teno irpulsu | 

ivehrdzgc na nogg 14 ukladu ZC20 ponodujo uata«ylania poziomu | 

logleznago "I** na nodza 12 ukladu IC20 Potvoduja to urtar/ia- \ 
nla pozloau lonieznago *0* na nodza 4,5«10 ukladu IC16 zatny- - 

kajfc n tan apoadb braaki 01 i 02 Pozlom logiczny “l** z nogl ’ 

12 ukladu IC20 podany na nogf 2 ukladu XC21 uruoHanla orza- 
rzutnik nonoatabllny Na nodza 13 ukladu 1C21 ganarorrony jcat ^ 

lapula a na nodza 4 iapula "l"-"©*-*!" o czdsla ^ 

trwanla okolo 0,2 aakundy Z nogl 4 ukladu IC21 dodatnia 
zboeza Inpulau / zbocza koi^zftca impula/ podana przoz prza- 
Ifcznlk P3 na nogt 10 ukladu IC21 uruchaala przarzutnik 
aonoatabllny ganarujfcy Inpula kraonania 

Z nogl^l3 ukladu IC21 dodatni inpula podany laat na wajacie 
P Llcznlka Powoduja on przaplaania atanu dakad do ukladu 
paalgci 1 viyawlatlanla wynlku na lacpacb oyfrowrych typu Nlxla f 
Oadnoczelnle lapula podany jaat na nogl 4,13 ukladu IC24 | 

powodujftc przepleania do przerzutnikdw paalfcl infornacji \ 

o pozycjl kropkl dzlealftnej /K»i - nogl 4,16;KP2-nogi 3,15/^ 
Blania / Hz^noga 10 atan logiczny' * "I**; fcHz.noga 10 atan 
logiczny "0"/ oraz przapelnlenlu /atan przapalnlenla *noga 9 
atan logiczny "l"/ Ponadto lapula dodatni z nogi* 13 ukladu j 
IC21 podawany Jaat na gniazdo C3 na plycle tyl naj ) 

* 

i 

1 

t 

\ 

\ 
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Hodatnie zbocze Inpulau ma za zadanle uruchonlc wydruk 
wynlku pomlaru przy wap6^pracy prryrzpdu z drukarkQ Infor- 
I nocjQ o przapalnlaniu licznika Jett ujanna zbooza na>wyJ-> 
iciu N Licznika Powoduje ono uatawlenla atanu logloznago 
"I” na nodze 5 ukledu IC26 Informaeja ta Jaat w aonanela 
zakor^czenla pomlaru przaplaana na wyjaola 9 ukladu IC24 
Od aoaantu otmarcla bramki Bi llcznlk vr Ukladzla podatawy 
czaau zllcza impulay z ganaratora czgatotllwofiel wzorcowaj 
10 tWz Kaida dodatnla zbocze w punktach F1»P6 Jaat zwlfzana 
z wyganarowanlem na wyjaclu Q dodatnlago Inpulau a na wyjiciu 
7 inpulau ujamnago KorScowa/dodatnle/ zbocza plerwazago inpulau ’ 
na wyjiclu Q /plarnrazago od cbv/ill otwarcla brankl 81/ podana 

> 

na norf 11 ukladu IC26 uatawla atan loglczny *1” na nodzv 9 
p’“*erzutnlka IC2b 1 nodza 9 bramki ZC18 Naatapnia Inpulay 
z wyjacla Q Uktadu podatswy czaau poprzaz otwartf bramkf IC18 
/nogl 8,9,10/ ateruJa llcznlk IC20 Stan licznika IC20 na wyj« 
aciach ;Jaat zanzyf roivana InformacJa o numarza zakraau 

wybranego automatyoznle bfdl racznia 'Jity Qp 1 znnlarajf ~ 
Infornacja o pzycji kropkl dziealatnej Oeat ona rozazyf rowana 
IV dakadorza IC27,ktdry bazpos'-adnlo 'ataruje Myawlatlanlem 
kropkl dzlaalftnej iv lampach cyfrowych V102 1 V103 ' 

31t Qp zatviera informacja o mlanie wynlku pomlaru Staruja on {win* * 
, cenlan ai^ nlana Hz lub kHz Wyatfplanla przapalnlania powo- 
duje przejacle sygnalu N z poziomu loglcznago "1* no ”0” 
znleniajQC, poprzar brankf IC17 /nogl 11,12,13/ atan na nodza 
i 5 przerzutnlka IC26 Ukortczanla cyklu ponlarowago powoduja 
przeplsanio atanu loglcznago "1~ z nogl 5 ukladu ZC26 na nogf 
I 9 ukladu 1C24 ponoduj^c zaiivlacanla aif dlody alaktroluainaaca- 
[ noyjnaj InformuJ^caJ o przepelnlaniu licznika 
Przy automatycznyia wyborz zakrewu. jaiall po uplyala 10 aakund 

od cbwili rozpoczfcla pomlaru w punkcla Z nla wyatfpi zalana 

\ 

pozloau logicznego z "O" na ”1" to cykl pomlarowy zakortczony 

^ 9 

I zoatanle^dodatnim zboczen impulau w punkcla F5 
» , 

t Przy pracy r^cznej / wclinl^ty jaden z azaiciu klawlazy 1 aa 
f - 100 a / cykl pomlarowy koi^czy dodatnla zbocza Inpulau z 
I wybrenago klawlazem punktu FI • F6 podano na nog 9 5 ukladu 1C17 



I 



I 
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• pozycji "Kootrola* przalQCznika 4 przy wcliniaty* Jedr»y« 

/ 

z'klMvUxy 8 odbyvra slf t«atowanl« poprawnoiel pracy przy- 
rzf • ^'’*** braakv ,B2 na wajiclu lleznlka podawana jaat 
fala proatekftna o dakadowo dzlalonaj czpatotllwodcl wzor* 
eowaj 10 HHz Przy taatowanlu wakazartia wylwlatlana powinno 
byd zflpdftio z warto<ci« ez«atotli«olci naplaanaj przy aktu- 
blftia wellniftya klawiazu przalfcznlka 2 OaZall wyatfpujv 
^bzbiblnolol ara wakazanlach nalaty pokfczy6 wyjiela *WY lO MH2 
ni iyibaj z gnlazdaa -WEdScie- 1 przy pracy auto»atycz« 

Mj kiawiit 4 i klawiaz 3/ potantjoaatr R20 uatawld 

tak bf MkiakiAia Ha pbld ddezytotaya wynoalld 10000 kHz Naatf* 
pnl4 nalAiy uatawld przal«eznlk 4 w pozycji *k6ntrola*,«cianad 
klbwiaz pirzalpeznika 2 z opiaaa lOMHz 1 uatawld potancjoaatr 
221 tak by «ry4wlatlaez wakazywal wartold 10 MHz 

kkyki gnlazda GS wyprowedzona jaat rdwnolagla inforaaeja 
b IvVAlku poaiaru /plgd cyfr w kodzta BCO/, pozycji kropki 
dzlkki%lHbj*alania 1 przapalnlaniu Wyprowadzania na gnlaidzla 
GS oplM'^ kr Taball i 



tabeIA I 



Mr, 

atyku 



T 



Oznaezanla 



1 

8 

3 

4 

6 
6 
• 7 
6 
9 

to 

11 

12 

13 



aaaa alaktryckHb 
03 

I 

trzaela eyfra 
wynlku 



czwarta eyfra 
wynlku 



plgta najanlaj 
znaczfoa eyfra 




Oznaezanla 



16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

2S' 



jo /^*«^zapalwilafii«/ 

I 

|k ^/^l‘‘»lwlaci al9 
! kropka KRl/ 
iB /*l*-dwlacl alt 
kropka KR2 

aiano kHz» 
•l”-«lano Hz/ 

a 

{oi^ plarwaza 
jcil najbardzlaj 
|Bi|znacztca •eyfra 
lAlJ wynlku 

\or\ 

druga eyfra 



^ ' 
I kropi 

!e /-o--- 

I 






i 

4 



...I- 



iC2 

|b 2 



wynlku 



J 
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■•b«la 2 podaja odpowlednioe6 ai^dzy numorom zakreau a Infor- 
kaojf zawartf w bltaeh A8C0 na gnlaidzle G5 1 wakazanlaa kropki 
Dziealftnej oraz alana 



Jabala 2 



# 

Nr 

zakr^au 


1 Bitv na gnlaidzia 


G5 1 


B 


B 


c 


1 p 1 




Z 1 1 


*■ 

1, 10 MHz ' 


0 


0 


0 


0 


1 


2. 1 MHz 


1 


0 


0 


0 


1 


3. 100 kHz 


0 


1 


0 


0 


1 


4/ 10 kHz 


0 


0 


1 


0 • 


1 / 


Sg 1 kHz 

■ 


1 


0 


1 


0 


1 


6, 100 Hz 


0 

5 


1 


1 


0 


1 










• 





KRl 



KR2 



kHz 



Hz 



^wlaci 



iwlaci 



(wlael 



liwlQoi 
Iwldcl - 

awlaoi • 



iwlael 



- 



wioc^ 

pwlec^ 

bwiao 



3 Kofiatrukcja 

tozaieazezanie' peazczagdlnych plytak drukowanyoh 1 wp2ni«jazych 

Izaapoldw pokazano na rya 4 
kad wzaaenlaoza aygnalu wejioloarego zaontowany na plytca 
laznlk - Wzaaenlacz jeat oalonl^ty akranan aatalawyn, 

0 |6^m! *V gyc«Qa akapIoatacjl^l_bazptecza||^twa_ab|tugl 

\ 

1 Ogdlna wakazdwki akaplcatacyjna ' 



Przyrzad nalaty do piarwazaj grupy odpornoSci na worunkl 
kliaatyczna 1 nachanlczna 

^ayrzad Jaat przaznaozony do gracy w ponlaazczanlaeh 
zaaknlftych w naatppujacych warunkacht 

a/ taaparatura 45 • 440 ^ 
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. b/ wilgotnol6 wzgl«dna 20 - BC% przy 30®C 

' «/ clinlanl* atnoaferyczna 600-1060 kT'a^ 

m 

d/ nrytrzyaalol^ n« udary wialokrotna- zgodnie z norno 

PN-73/E-04650 ark 05 

IlaiaXl przad rozpooz«claa poaiardw przyrzpd znajdowal al« j 
m warur>kaoh r6tnt«eych al« od podanych w punktach a,b, to ( 
■etna ga wl«ozy6 do aiael zaallajpcaj doplaro po 12-godzinnaJ^ 
rakllaatyzaeji ^ 

WpjjEeia naptfcla poalarowaga jaat wajacian nlaaynatrycznyn 
z jadnya blagunaa polpczonyti z aaap alaktryezriQ przyrzpdu | 
/■aaa. alaktryozna. przyrzpdu pelpczony jaat za atykiea uzla- ' 
alpjgoya aznura aloeiowago/ W zwlpzku z tya Jadna iyka kabla ^ 
deprowadzajfoagtf f^lgcia poaiaromi zMraza jaat zwarta z 
*••6 alaktryezrif .przyrzgdu Hakayaalna dopuazezalna napi^ela 
podawana fia wajleia przyrzgdu nla aeta przakraoza<i 50V 



bctpUcst.tn/ifHa. oijiCapi 



Przyrzfd aa plarwazp klaaa ochronnoiel zgednla z oarma 
PHi76A-06500/05 

Przyrz«d wypaaatany jaat w trdjprzaaodowy azrair alaoia««y 
3adan z przawoddw /idlto-zialony/ zapawnia potfczania obudo< 
ary przyrz|du z boleaa uzlaalajpeya w gnialdzla alaciowrya 
Przy karzyatanlu z gnlazda alaolawaga baz balca uziaaiaJa- 
eago nalaly przyrzpd uzlaali kerzyatajfc z zaeiaku ochren- 
naga 13 na ptyela tyinaj przyrzgdii 

Przyrzgd nlaa anoal zagrozai^ typu proaiartlowartla aikrofalo- 
aa am proalaniewania jonlzacyjne 



Przyrzfd fabryeznia przyatoaoaarty Jaat do zaallanie z alacl 
220V 

Przad przyatfplanlaa do zdajaoaanla eaion obudoay r»alaly 
przyrzpd adlpezy6 ed alacl zaallajacaj przaz wyj^cia aznura 
z tlaelaaago gnlazda zaailania 



I 
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3«i«li przad uruehoMlenitn prxyrzfdu znajdowal alf w warunkaeh 
' rdtnlQoyoh alf od wyaianlonych n punkola 6 1 przyrzfd pewlnlan 
przajl^ 12-gedzlnny okraa rakliaatyzaejl W ealu przyatoaowanla 
przyrzfdu do zaeilanla z aleel a naplgelu llOV nalaiyt 

[ - przy wyjftaj wtyczca aznura zaallajpeage z gniazda alaclowago 
■zdjf6 oatong gdrng obudowy 

I - Korayatajgc za achaaatu aontatowago H-5843-478 uaung6 polgoz* 
ania aigdzy koAedwkaal 14 1 15 tranaforaatora 
Po2gezy6 za aobg kodedwkl 16 zl6 oraz 13 z 14 
i - ayalanl6 wkladkf teplkowg aparatovrg B1 /316 bA/ na B2 /BSIaA/ 

i 8 ' ■ 

! e 1 Przygotowania do poataru 

! Przyrzgd jaat gotowy do utytku bazpolrednio po zalgozaniu 
i napifcia alaclowago 1 nla wyaaga ozaau na nagrzanla alf 1 
) uatalanla warunkdw praey 

f 

r 

[ Aby przygotowa6 przyrzfd do praey nalatyi 

I - aprawdzld ezy zalotona Jaat wtalelwa wkladka eoplkowa 
' aparatowa 

• klawlaz wylgoznlka oiacl i uatawld w pozyojl wylgozanla 
t • zaeilanla 

I • uzlaal6 przyrzfd zgodnla z punktaw 6 2 

[ - przylfczyd przyrzfd do alael zaallajfcaj za poaocf aznura 
[ alaclowago 17 ^ ■ 

[ - wolanfd klawlaz ”ala6" i 

[' 

L Oa przyrzfdu aoZna podlfczyd urzfdzanla drukujfoa wynlk 
F poalaru Powlhno ono by6 polfozona z ozfato^oloalarzao 
' autoaatyczn^ typ PFL-30 poprzaz gniazda 11«12«1 18 

I 

[ 6'2 Kontrola dokladnoaol 

a 

Sprawdzanla ozfatotllwolcl wawnftrznago ganaratora elfatotll- 
wold wzorcowaj 10 MHz polaga na podlfczanlu do gniazda 10 
”WY 10 HHz* wzorcowago czfatolcloalarzo z uatawlonyn czaaaa 
otwarcla braakl na vrartoll 1 a 
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Utyty c*f»to<clo«i»r* powlnlan zapawnli po«l*r cipatotllwo- 
lei z btfden nle przekraezej«cy« 10"^ Nalaty uatanld tryaer 
C9 tak by wakazenie czfatolcioalarza wynoailo 10000000 ^1 
Aby aprawdzl6 dakladnol^ poalaru wlaanaj czfatotlxwolcl wzor 

eowaj nalalyt 

• potpozyd gblazde 10 “W 10 HMz* z gnlazdaa 5 -WBC^CIE- 

- uatanil klaalaz 4 t* pozyeji "Poalar- 

' 0 

** welangl klawlaz 3 •AUT* 

- uatawld potancjoaatr R21 tak by wylwiatlacz wakazywal 
jrartold 10 HHz 

• rozlfczy^ gnlazda 10 1 5 

• uataarld klawlaz 4 w pozyejl “Kontrola" 

• wolang^ klawlaz przelacznlka 2 z opiaaa 10 HH2 1 uatawli 
petanejonerr R20 tak by wylwlatlacz wakazywal wartoli 10 

• wybiarajae przalfcznlklaa 2 ozfatotllwolcl wzorcowa od 
10 HHz do 100 Hz tprawdzli czy wakazania wylwlftlacza aa 
zgodna z wartelelf wybranaj klawiazaa czfatotllwolcl z 
doktadnelelf j*l na oatatnia alajaeu Rozblatnolol dla czgat 
tliwolel wzorcowad 10 MHz korygowad uatawlanlaa potawcjo- 

% 

' aatru R20 

8 3 Ookonywanlv poalardw 

Przyrz«d aiarzy czgatotllwoli napifcla przyloionago do gnla» 
wajiclowago 5 WE3&CIE 

I 

631 Poaiar czfatotllwoacl z autoaatycznya wyberaa zakraau 

- klawlaz 16 STEROWANIE BRAMKI uatawl6 w pezycjl W6WN 

— wclanad klawlaz 3 AUT 

_ Klawlaz 4 uatawl6 w pozycjl "Poalar" 

Za zbloru zakraadw przy ich autonatycznya wyborza wylfczony 
jaat zakraa 100 Hz /czaa trwaoia braakl 100 a / 

Przy autoaatycznya wyborza zakraadw uzyakuja alg wypalnlanla 
pole odczytowago w zakraala od 08000 do 99999 



I . 
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! 6 3 2 Ponlar czf 0 totllwos£l z r^eznyn wyborem' zakres6w 

- Klawiaz 16 8TEROWANIE BRAKKZ U8tawl6 V pozyoji WEWN 

k * 

- wybrai zakrea wciakajqc odpowiadnl klawiaz za zbioru 2 

- klawlaz 4 w pozycjl •Pomlar" 

I Aby zwlfkazy6 rozdzlalczosd poalaru noina «ryblaro£ zakreay 
; 0 tNl^kazyn ozaaia otwarcla braakl W monancia wyatQpiania 
I przapalntanla nalaty panl^tad, Za wyjwletlany wynlk nla zawio* 

! ra jadnaj lub kllku najbardzlaj znaczQcyeh cyfr Uehyb poalaru 
I oblloza alp wg zalaZnoacl podanaj \n punkcla 4,8 

: B 3 3 Wapdlpraea z urzpdzenleni rajaat ru jQcya 

# 

: • welanpd klawlaz 16 STEROWANIE BRAMKI ZEVTN 
[ • 
i - podl«czy6 drukarkg gnlazdaai 11,12 1 15 

i 

' ZaleZno<el czaaoiwe nlpdzy aygnaiaal START ORUKARSKI ' 

1 8TER0IMANZE BRA»«(Z pokazrno no rya 5 

1 9 ' Konaarwaoja 

I . ■ , 

;• 1 Spoadb uzyakanla doatopu do wn^trza przyrzgdu 

1 a 1 ^ 

nIVzad przyatoplanlan do deaontaZu przyrzQdu nalaZy odZgozyd 
amur aiaoloiwy od alacl zaallajpoaj Odkrgcli oztary wkrgty 
^ aanaczona na ryaanku vrakaZnlkian 1 oraz dwa wkrgty oznaozone ■ 
raalialalkiaa 2 / rya 6V Odkrgoania wkrgtdw 2 pozwala na 
adDgola nakladak a naatgpnia vvyaunlacla oatony gdrnaj/ w atr* 

; oaf plyty tylnaj/ 

^Wyaunlgela oalony dolnej wymaga dodatkoivo czgSelowago odkrg* . 
^eania wkrttdi* aooujacych ndZkl przyrzpdu 
, ftagulaejf przy kootroll dokladnojcl opiaano w punkcla 6 2 
[2aiaca olg przaprowadzenla ra^ulacjl 1 kontroll dokladno^ol 
la adatfpaoh rooznych 
Uataalanla punktu pracy wznacniacza t 

« doproaradzl^ na wajicia nzaacnlaoza naplaola alnuaeldalne 
too av 0 ezfatotllwo^cl 10 MHz 

- na wa|<ola wzaacRiaczo /punkt WY na plytce licznlk - 
wsaaeaiaoz / podlpozyd oacyloakop 




Oourter- 




counter -ampkfter pcb. 




-4 
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^ uctawl6 pot*nejo««tr R215 /ryg 4 / t«k by n* wyjleiu 

uzyska6 prxableg o kaxtalola fall proatokotrtaj o wypal- 
ntaniu 0«5 

Wartoli pojaanolel C208 / 5- 15 pF/ 1 C218 /5 • 16 pH/ nalaty 
ilobrai cak by na nvyjlelu wzaaanlacza nia wyatfpowaly oapylaeja 
aiidzy zboozaal aygnalu ppzy podanlu na waj^ola wzaaonlaeza 
aygnalu 0 kaztalpia fall proatokotnaj 

jf Taball 3 podano warto4el naplf^ atalyeh w vrybranyoh punktaoh 
pkladu wzglfdaa aaay wzaaonlacza baz aygnalu na wajiclu azaa- 
pplaeza»przy naplgclu alacl 220 V 



Tabala 3 



Tranzyator 



T203 

T204 

T206 

T206 

T207 

T206 

T200 

T210 



Oznaezania alaktrod • napigola a. V 



0,74 

0 




9,7 

-6.7 



6,3 

-6,3 



11 .* 

- 12,0 



^oalary nalaiy aykonyaa^ aoltoalarzaa o razyatancjl aawngtrznaj 
pie anlajazaj ad 20 kZ/V 

\ *- ' * 

10 Opla Gharaktaryatyoznyeh uazkodzad 1 aatod leh allalnaojl 

Ukallzaojf uazkodzanla na podataala objawda zlaj pracy przy.^ 
rzpdu oraz poaiarda a ukladzla nalaty aykonad a aparelu 0 aoha- 
pBty Idaoaa ukladu alaktryeznago oraz opla dzialanla przyrzgdu 
|»odany a punkola 5 Zalaca aig aby napraay przyrzgdu dokonyaala 
(ipraanlona prsaz droducanta koadrka aaralaoaa lub oaoby zaaodoao 
przygotoaana do napraa alaktronloznaj aparatury poalaroaaj 



ft 
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technlczrwQo 



SprswdzftnlQ atttnu tftchnlezoftgo pologa na przaprowadzanlu 
kontroll dokladno^el wakaza^N wg punktu 8 2 
Ponadto nalaty aprawdztd poprawnolc pney wzMenlaeza 
W tya ealu nalaty ppda6 na wajdaia WE3telE 5 z ganaratora 
przabiag alnbaoidalny o wartolel akutaeznaj naplgcia 50 aV 
1 aprawdzid poprawnold wykonywanych poalardw «r zakraala 
ozfatotllwolel 1 Hz - 80 MHz 



12 . 



Warunkl aktadowanta 1 tranaportu powlnny byd zgodne z norag 
PH— 76/T-06500/08 Po akladowaniu lub tranaporeia wzoreoaanla 
nalaty wykonad wg punktu 8 2 

Przyrzgdy powlnny byd przachowywane w poaiaazezaniaeh krytyeh 
nla zawlarajaeych arodkdw wywolujieyoh korozjg 
Przyrzgdy aogg byd przaehowywana w opakovranlneh tranapor 
Jfttall okraa ich akladoaanla nla przakraoza 0 aiaalfcy 

Warunkl kllaatyczna przachowywanlai 



-28®C do ♦80®c 



- tanparatura 

- wll^otnold ivzglfdna do 9SX 

- oljnlanta ataoafaryczna 60 - 106 

• brak par,kwaa6w,zaaad i innyeh aubatanejl wywolujaeyeh 
kerozjf 

- brak odczuvralnyeh wibracjl 1 watrzfadw 



12 2 Tranaport 



Przyrzfd wyaaga oatrotnodci przy Jago przanoazanlu 
Tranaport aota odbywad slg drogg wodna,powiatrznf i Igoowg 
wawngtrz krytyeh arodkda przawozowych 
Warunkl kllaatyczna tranaportu t 



-25®C do ♦50®C 



- tanparatura 

- wilgotnodd wzglgdna do 95% 

- eiinlanie ataoafaryczna 60; do 106 



'%'Pa> 



h 



I? 






0 

i 

0>- 



7 

'8 



I 



» 



la 

m 



l€ 



h 






' ‘‘'^'Ca^atoAoloait^ra «uto»atyo*n7 * 

---V - 'tjyp PFJi-;50 • • 



Osoa- 

OZtiQlt 



Dana teotioiozfie 



Uwagl 



Plyta gl6wna A-22X-109 



REZY3IQR MLT-0i23V - 

” tt.T-0,251 - 

*• ULT«0,25a - 

" iiLT-0*25» - 

" MLT-C,25f - 

*• lSLT-0,25» - 

” i^T-0»25f - 

** IOi!M>;2^ - 

•• lifij!P-0,25» - 

" MLI-0.25W - 

'* i1LT-0,'2^ - 

« iai?^,25(r - 

POmiCJOUEiS 
H£Z^TQR ULM»25V - 

" MLT-O.25W - 

“ lttiO»-0,25W - 



2 K /3t5V-l-55/ 125/21 

1.2 /;i5%/-A^55/1 25/21 
200 O. /S5SV-A-55/1 25/21 
510 ^ /^W-A^55/125/21 
10 k Pi /^5dt/-.A-55/125/21 

15 k r=^/45^*/-A«55/1 25/21 

56 Kcft /15JV-A-55/1 25/21 

2.2 aA /g5*/-A-55/125/21 
50 A /±5St/-Ap-55/1 25/21 
510 K-H. /±5^-A-55/125/21 

5,1 EtT6/jt5?V-A-55/1 25/21 

5,1 kA /t5»/-A-55/125/21 ' 
, - **,7 AA V2C» 

820 Jl /^W-A-55/1 25/^1 
200 SI /15V-A-55/125/21 

5,1 aA /i5V-A-55/12V21 



KOiJDEWSATOR KPPX-2E-63c6-5500‘*/*^0/+50/-25-25/085/1C 
•• KSO-1 250V B 510 ^ 1 5% 

" KCR-1B-JS47-33c8-22^lO-400-25/OaS/04 



TBYMKR TCP«W750~10-d-.3/50<^50-250-25/085/04 

KOHDENSATOa rFP^-.5-100C-/-W'>>0/-250-25/085/1 Zt 

" KFPf-2P-123d2-47000-/-?0/^90/°25“ 

-25/070/10 

AOB12EN5ATQE isiLSKI!R01.rX. typu 2 02/X 2200 ilF 16V 
" " tjypu 2 02/B 470 uP 16V 



" " tjypu 2 02/B 470 uP 16V 

" »* typu 2 04/U 470 uP 6,5V 

« « , typu 202/B 470 uP 16V 

" ” . . typu 2 04/U 4,7 uP 560V 

" " typu 2 04/U 220 ul 16V 

KOUBBNSATOR KSO-1 25OV B 5IO pP ^ 5!^ 

” KPPf-2P-16x1f:.-'100000-/-20/>80/-25- 

-25/C70/10 








KOHDBMSATOa K^^72P-l2x1|^700^/-20/480/-25- 







K«Pf-2F-12n 


OIODA 




BAP 812 


M 




BAP 795 


n 




AAP 152 


N 




BTP 401-100 


tl 




BTP 401-400 


•CiUNZTS 3 X 3 R 


520 gx. \ 


Un*Al> SCALONT UCT 7490 If 


fl 


ft 


UCT 7404 H 


II 


tl 


UCT 7474 If 


tl 


tl 


UCT 7430 B 


ft 


It 


UCT 74121 H 


« It 

lub 




Iff «» 


n 


UCT 7400 a 


tl 


tl 


UCT 7474 H 


tl 


ft 


UCT 7492 H 


tf 


tt 


UCT 74123 If 



25/070/10 



" UCY 74121 M 
" " OCl 7402 If 

" " UCY 7475 M 

** ’ " UCT 7440 N 

" « UCY 7474 M 

" lub" mm H 

” •’tier 7400 s 

” “UCT 74121 U 

“ '* UCT 7474 H 

** “UCT 7440 S 

2 SZ 0 ifAT^ KSAJHCQ^Y GS*1017 10 UHz 

PiiZiSi.ACZIiIiC KIA^lSZOtfT D-#542-362 

w^czuuc aiEcioirr D-4542-56I 




o o 




Bioi-aio5 

^101 -Cl 04 



REZTSXO® ia*T-0*a5» - 47 Korn /^5S(J/-A-55/125/21 
KOHOBRSAfOB KyPf-2P-16x16-100000-/-20/+80/-25- 

-25/070/10 

UKLAD SCALONI 74196 PC 
lub 8H 74196 N 



IC101 



liiOBGAN 

r.Bryt, 



fiSZ-STOB MLT-0,25W - 590 /+5Si®-^-55/1 25/21 

iaiT-0,25W - 120 SI /tW-A-55/1 25/21 

« iao?-0,25W - 550 Q 

" iaT-0,25«r - 56 fl /±5Ji/-A-55/125/2V 

" BaLi?-0,25ff - 550 Q /iW-a-55/1 25/21 

•* MLT-0,2^ - 510 Q /±5«/-^-55/1 25/21 

KOKDBifc A'lXiR KCE-1 8-<N47-5x8-1 0-1 -500-25 /085/04 
" ItiiK3B-Ol8-02 1 uF +20% 100V 

" MKSB-018-02 0,22 uF ^20% 100V 

” UKSB-016-02 1 uF ^0% 100V 

" KCH-1 8-N47-5x8w1 0-1 -500-25/085/04 



m 


NOS RAM 


TS 


XA8 






m 


NQ8RAM 


TB 


XAS 








& "• 



KONCBHSATQR 

« KC®- 18 -M 47 « 5 x 8 - 10 - 1 - 50 CH^/ 085 / 0 ^ 



KK?f-2P-1 6x1 6-1 0CX)O0-/-20/+eO/-25- 
- 25 / 070/10 



DIODA BAP 812 

•• BZP 683-C6V2 

miraiBTOR 2 N 5633 

'• , 2N 4416 

" 2 S 3633 

« 2 N 5570 

•* 2H 3633 

" .BC 211 gr* 10 

« BC 313 gr. 10 

UKLAD SCALCWI xiA 733 

lub SM ?2733» 



TUNGSRAM 

TEXAS- 



PoaoBtale wlernec 



\ , I 

PILTR PRZECIWZAKLdCBHIOWY FPpz-b04-0,1u? jK^ 

♦2x250 pP-2x2,5 nH - 250V-^ 
Dioda ELisKTSOLUMMiSCENCYJNA CQXP'O^ 

UKIAD SCALONY MA 7805 

lub 3P,C. 2309 R . V 

TRANSPOBMATOR SlECIOfX B-62079 

HIZBIACZNIK KLA7/ISZ0WY D-4542-363 



TESU 

S^COBEM 



**Slemei)ty dobierane 



ZX>R»M..' 87 / 80 /ag». 200 / 



■r- t 




A O 0 C VKM 
i^S 9 LC5H 




Ni Ki 




PFL-30 

WARSZAWA Cmtsr ((miter and mr^fier toanJm-s843- 











(Mod podstam/ cza$u(p^ gtdm. 

Tim base circuit (bc^ board) 



WARSZAWA 
























uj:m 



kxiteoBiXjfceiDj ciysiio^aioaUuBrs 
tjrp PFitr 30 - , 



H-6843-24S 



Uftttnatnhm 
Skona 1 3Nti 9 



-W»* 

P 



1. I step 



ViaiajsiBa inrtruJroia olieirKga opta ezyaaoA*! kanlscsmyah 
4e irykanaala pr*y uruchoBi wila aut<»ntyo«aago ectato^alo* 
aiewMi typ PFL-3i)» 

W koastruk^Jl prayrs%4ja «yodrfkaloB« c-j na8tepu^%c« ukiadyi 

1* Pt/tka ^BUk - lloanlk T wnaaonlaaf^^Mj^iowy ^ 

2. Piytka giiwna. 4ol«a - ««i»tar kt»a»eoBy, akkad 

padatai«r oaasa, ukiad aut^aatykl ataru;J%cj ^ 

SkdaoJit uhkaA kaeowanla 1 MsUaas. 

Pr»ad lA^osoniaci prayrc%4u 4o alaci saiaiy eprastkli 
dsoaardlnla dakkadnla obvody aapl«5 24 kaiI« 4 «(;joh »ras 
popravDodd aoQvaAu* 



X A 



% 

I 

■ifc 



8* JpraraRUaata naplpS > 

- adk^asyd praavdd ed puaktu luioanlotaco 4-5 V /pkyta 
^dima/ 

- odk^oeyd praawady <»tiaala wtaaoniaoaa alO V, -1® V 

/piytl ^d«na/ ‘ 

- otlk^etyd preewdd 4100 T nd plyala 



/ 

0 



9 






- vrkodfj baaplacaalk 



_ n^^asyd pra/va^d da steel saslXa^dse.'} 2^0 T 

Pr:-yM4idem uniwswralnfm sprasdsid aapl?ola na anotooio 
a imrtodel«^d<^da.nyau. w rukxyM 8 takali t* v 
t prr.Tpadsa s/^adnoiet a^Lplfd a podauyBL w tabaXi 'sytaH* 
pelddzoais upwetolo odk'io*®^*^- ?ws»od<5« doprowad»a5- 
oyah aai?lp«la 45 V, «U 1. 4l0 V, e-KKl T 1 p<uu»«^ie 
smiarayi napifoie oa a^dsodd s aartooaiainl psdanyai 
s jpuhtyoa 3 tal>all 1« 



onnn ■ a 

_.4-8,-^g3?2_i9a 



<Nv 



I'n" ?• ir^Stl 

flitT u?yoii®ide 







\ 
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R-B843-245 



}. 






TaoCIci 1* 



Punkt porriapowy 
a& piyoi j 


y * p 1 ja ^ 1. ,c '■ 

— ■ *«ii « 


/i - - - 


2 t ^ - 


4-5 7 

4- 200 V 

. ♦ 1J V 2JO0,n\i*^ 

y 

•• 10 4r 


-*■5 / r 0,3 7 
r250 7 i 1 O*'’ 

. -’5 V i ''>/3 / 
-■5 7 t^,a V 

L. 


>5 V t 0,3 V 
4-220 7 ± 10^ 

♦9,'> 7 t ^ ■> 
-3,d V 4_ 0, > 



raoViiiP.! 0T: i 'j ;> r ^ I . 

lUMic'.ruko pi "-ymidu jsi» llaia vatvpa* H;»rT:*ar,arii4 J«go 
dxXcdMkitk pe^ lcouiac'«*aodcl : a3iA .k.a«7ch 

pk*t]rrs%dj«. 

Pr-;y prAwldlowja nc’ita^ ; i rprE.-m;roa oica-j-.:uf.ti v?t< -ys^tr; ^ . , 

-u - ..y""- c*-!! •»Bap«'r '. 'Kc^r « J-'i-owe-jo po». :tr.y 

4ii-a>:-.. prauicLtp.'''-- 

UVaohjiUi.eni« pri' 7 r 2 <|«ia anlety 2 ?.o/^w wd epi*--. .;ii«iiil.i ' .:'... ■'x- 
a 5 *nQj*tktom fev.^irovitfcp. # tpr. colu aal*dy doi^oayd lo 
'i^iscifc 13 J<H* vsjiale c»0»to4cicnal«Tiao FFi^20 lub f^J^22 
d0k4|ct^d aoDdf ocoylookopu* 

JSH^lltudn rxfcp ,$o:? pon'.ima KTaoaii oJta^o 3 Pofcrv.Te.>o 
/me. piyc-i'. sJttStmaV 4oi;troi ' .',ipo otil. 
do 'r.-:-toUcJ ’ ^ie *50-' • 

l?s®1?f#aits a*Io^ uruchaal* w-amati-.viiCi - ejac^joy. T'- •.. ..-. 

wo-'.'cj.- >.>_v- 5‘ 'J4*:: ~c-.fi -■Pat. t«vW' I- e ealU^Cld!^^ 

R esf rlotll.v- ij u 1 - -ic a .(Mi- .ca. n-:zR doi^evy . 

^ 2 I --c-i .vkiTtd iby *a 

^ 1- 

tffit p2M*bleF pioe -•'ij. 

1&fet||iyt# a .T-4y pb»;c6k'-- opwrtiltL^w ii^ aitxwvn 

fiig|nd pror-tokj^y ns. du j»yptl:nloat* 1/i, 

a hi. »^Vc.'owa - 

by f’ »» ,iyjicla fald ^■aS'.'jlc^'.ta* /»cfi.elr-<-ia- ’ 

1/2/ 4 IT?’.! ii-pifolo vyi#«io # 0 ^ 0 , : i'ay kidry* 

■^Jxr.ikni, le/: n» wyjdoto.. 

Od’T.ciy '• rr-stb* •■= ■' 'r.- .- f ..iclow/ I «pr«i»R4i;i ' c^y a*» nyjscla 
utruyaa^V* ' ’ poi.. a -* rin'i onpifcift >apwrf- iicLc.;‘%cy l:i^ic."^' ■ 

;• ^ , ' . : . »’t!y ,i£ v.'y.i .’otic 2yr«uit > '■ 



• • 



I 



I 



o ■ 




- -V.--, - ‘ 

logloanejo *1"^ ncjLeii]^ |iokr^i4’opo<4tlki«« dketatciyB Itl) t»k 
1^7 otflgcng^ aa*^«y^cltt loi^liMttt* "9** l^^ezT^ •ygnal do 
mjlcla i o«a«»y^* fprow4«t6 o*jr- »a « 7 jioiu povroo* 
loglosB* ”0*» asokoi^ \W3ana«aiaosa doprolradca^^*^ O* 

««54elo aap^eio sinuaoidalA* 4$ aV ,6 osfsiotllvidol 4 Bf - ^ 
^ HHs. "I oak/m oakroois'^oc^ototllnoddi q» tQTjdolu WEmaoalar- 
cB« pavlnlan utn7«7w«4 aif « 7 Saal 'prostok^tay a'paka^jgcy 
munmkl dla poslaodw logiezayali «y;(ioia VTL. Haatppi^o 
Mpvmmizi^ »sy ’smofAnX' * tylaa^ ^aat'* 

•oliolpty. Zaiersyi al«ralki«a.unlmr«alA3n&"^naplpei4' at^a 
' aa kolaktorae trasayatojra 71 /pkyta gk6aB|^, ktdraga wartaid 
poikuTM aqmoald 0,1-7 ^0,1 7# T 

^ , .. - j 

Tnaprmdald kontrolp ftsiakaalA pKyra^du w oaatfpu4M7 ^ 
apaa6b I -* — ^ . i*-J 1 



k- 



• J 



. t ? 

• i ^ 



. »ola&4<$ klawiia • XOBTROLA ** 



r?- 







vW 

- velaag^ kiaoiaa !L1 »• ^.* 

•$ 'fLo-.- .'t.* ^ ‘ 

4piU prayTM4 dalaka popraania to powiolaa alloaad acyaiotli • 
«o4<$ lO^Ua: Podobnia ztalady apraala'id dalakaalo prayi^^da 
w, ^ na pbaoataPyob ciiaaaota. otwavoia braokl 10 aa, -100 oup, 1 



- * 



10 a 1 VOO a. Preyragd poadnlaB 



«? 

fit • ■ 



xaa ato tllaadol 
I* ' 




t 






sgodala a opilaaBi putd Jj^vieawvl. 

, • ** /• 

Dla apxwdsatila prayrcada z autoamtyor.nya ayblera&lM caaau 

_ ofaaaaeia- hr>ai1ri 'nalaty s ** 

. - ki.«M • 

• tlmmiBz • lOTO • ^ " 

^ ^ ^ ■ l^lTM . 1 ^ 4 ^ 

‘ «^l‘dokgiaayd Ao'wajdaia ni^lpcio atmiaoidalme praeatM^ana ^ 
^ w sakraaie oafatotllwodoi 1 Ha - ^K> Xls - 

* vj ?ra«8tiBjaiv eatatotllaofid V gdr« a cakjra aiJcraola . aalaby 

apraadaid eay przyragd praaohod*!. a«ta«atycattle aa kolajaa •’ 
V podaokaa^ agodala a tabalg 2 padan^ alba^» 

f ’ TaHala 2* I.- - 







■* 



18 ? 







» 







1 .0 Hz -r 7999*9 Ha 
aoOO Ha-^ 79199 Ha 

30.00 kSa - m.99 kRa 
rC aOO.O IcHa - 7999*9 kOz 

3000 kHz - 50000 kHz 




r - 3 



t pvtffitAkn s^ piwjiw^A jSe pxeojji^e ^©preSilo iMl«iy twt»»JU? 

pMuiftotoUc t«k iaJf «lfe p«ifl|r*^rpofc4^ v^trukleia as«s^ 

Jv — 9- t<J' « / po ^ajrs^tiT b4*£l tO otoimdu IC2t 

; po4ar(|0«r^ ^ew44 ink tgr.no^ l9>to'‘ni» totplMuf 4 e MSp f ' 

prvfs^2^(lu« tt Mistvsio odii^oasaift p:^birodu o4 aftiqr vl^ad XC21 
^ ^ nQFaorkctf l%ttl#y twB«i4e«. . • '* 

BkA8«iw«iu ofciW hwlr» » y»bw64 XO t</ biwsdn |^6ma %■ 

■ f podftMV osMvL poitogr t|ro dtwurt** t«)c 

41f»’\3‘fc*W. gk^ifBei) oalft^ Mukc4^pr«|'ia«9iiar V- '’• 
IC25* Jltf, 1822* fC^, * <U bryi^ t«r>Ml«i 
pote^ttNy wsoim w t<w»« IC^, 1C20, IC»jl- ktoaJd 

1 pn^^BQ^u|% inp^a/ t« aplpsy iaulc^ 
paiiypj^miy « tAiKkadisla pOjfiAtMgr «aeTO' taa. »ia«'i 9 '^r««paei$ , 
dgla^ all c «S 90 tokXi.;ibdbl /otrvody iCfl ^*105 / oms itkk<0y ^tno- 
'"• X^ll iipa«(>w 81^6,' ‘ lC14r IC15i ^ 

Mkali paolaio ^feiakMtb oilfl’t'ku p^dtmiy asatu^ 

brpidci 84 • zwqFirfr^^ «»^r0t* dUotosp o«Mru 
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■ ■ ' ■'■ ' , ‘-fe’ ■“^-‘i- ' ‘ - ’ ' 




>r 



*iiH 














- \ii-6843-245. 



^ m 




yr prate48iAl« 5 <r^0^pV. P)rcy'moftt«fttt 1cmden9&^4fxf OZO^.X (BOB 

'-•• ^ » •. 

&i« mti aoatowane. > — ^ 



>1 r- ^ 



'4* g>4«niB kode^vw 












T • 









K * 
!» • 



r .V 



«Fo4«Il 4slo4;a i^raattte pxvqr poi^ftBVTfli 



bodcmiu, aal«t/. iqp««iidai^'o> ofodniii & Rasniq Sakjtftdowi^ 
r 5Ji*n/luaip-ooiVoo43i rv-^* V - . . .,. 

^ — -k — --. • * ' ■ ^ '. • “*^ -v ■ - 

■*T ' J ‘H.: 

9. .fDddaiS preyntid tOO»godsiTm«iiu atarspAiii i^N^a^ffpaia'ftpzravAbid 

na.figodziod^ & puiikkM 2«8V1. IioxsQr 2^77/KJUmi>* 

001/0043. ^ 









*> B 










' >-r* ;t 

-V » ^ 

■ T« V 

' * 



%■ 



;.:ri -V t >4?/ ■ 

V-. V ' ;\:r . ^ 

m ' 






>. 

* rn 








fe /': i' 

f '« ‘ ■' 'PT '' ^\W^£i9^ wklU I 

- ‘ ' " -- ->i 

*4i%4 •• •3?H 3 : .s* 



I ' t 



•5^ 



_*y -J^ 



t. V 

V :M^:, 



^ %jn 






i>- ,4 



T 2 * 






p H*. 









